Vérből történő meghatározás

3-4 ml EDTA-s vér  (Vacutainer (lila kupakos(, vagy egyéb gyári  EDTA-s cső)

Vizeletből történő meghatározás

A vizsgálat elvégzéséhez 20-50 ml vizeletet, steril vizeletgyűjtő edényben  kell beküldeni.

A mintavétel lehetőleg a reggeli első vizeletből történjen,.ha ez már nem lehetséges akkor a mintavétel előtt minimum 2 órával ne ürítsen vizeletet a beteg. A minta a vizeletsugár első frakciójából ( első 20-30 ml ) származzon.

Szövetminta

A mintát steril csőbe, 5-10 ml fiziológiás sóoldatba, PBS oldatba, vagy desztillált vízbe kell helyezni.

Formalinban konzervált minta nem alkalmas a vizsgálatra.

Egyéb testváladékok

A mintákat a Trio-Lab kft. által forgalmazott  steril centrifuga csőben kell tárolni. 

Cervix váladék.

A váladék levétele Cervex-brush ( eszközzel történik. A levétel után az eszköz fejét bele kell helyezni a tároló folyadékba. .A mintavevő eszközt és a steril tároló folyadékot cégünk a Trio-Lab kft. szállítja.

Urethra váladék.

A váladék levétele Viba-brush ( eszközzel történik. A levétel után az eszköz fejét bele kell helyezni a tároló folyadékba. A mintavevő eszközt és a steril tároló folyadékot cégünk a Trio-Lab kft. szállítja.

Bronchusváladék, bronchusmosó folyadék

A váladékot steril csőbe kell helyezni

Köpet.

A váladékot steril mintatartályba kell helyezni

Gyomormosó folyadék

A folyadékot steril csőbe kell helyezni

Liquor

A mintát steril csőben kell tárolni

A minták tárolási hőmérséklete

A vérmintát +4(C-on  kell tárolni és a mintavétel napján laborba küldeni. A többi  típusú mintát 
-20(C-n kell tárolni!
A mintavevő típusa
Minta tárolása

Vér
EDTA-s gyári cső

Vizelet
Steril vizeletgyűjtő tartály

Cervix váladék
Mintavevő kit

Bronchusváladék, mosófolyadék
Steril cső

Köpet
Steril mintatartály

Gyomormosó folyadék
Steril cső

Szövetminta, biopsia
Steril cső fiziológiás sóoldattal, vagy PBS oldattal, 

Liquor
Steril cső

Minták begyűjtése

A fentiekben meghatározott módon tárolt minták begyűjtését cégünk munkatársai végzik. A begyűjtés gyakorisága tekintetében készségesen igazodunk az egyedi igényekhez.

A minták szállítása

A minták az átvételt követően hűtőtartályokba kerülnek, így azok állapota a szállítás során nem változik. A ZIPPER laboratóriumba beérkezett anyagok a feldolgozás pillanatáig. –20C-on kerülnek tárolásra 

A minták feldolgozása

A megfelelő munkakörülmények nemcsak munkaegészségügyi szempontból, hanem a minta tisztasága szempontjából is fontosak.

A használt technika magas szenzitivitása miatt, valamint a fals pozitív és negatív eredmények elkerülése végett a minták feldolgozása során sterilen, talkummentes gumikesztyüben dolgozunk.

Leletkiadás

Az elvégzett vizsgálatok eredményeiről a laboratórium ​mikrobiológus és klinikai orvos által validált​írásos leletet állít ki. A leletek zárt borítékban, munkatársunk által kerülnek kézbesítésre. Sürgös esetben az eredmények a laboratóriumtól telefonon, e-mail-en is megtudhatók, az elszállítást követő 3.munkanaptól. 

